
仕 様 書 
 

１ 件  名  微粒子カウンター修理 

 

２ 履行場所   瑞梅寺浄水場 

 

３  履行期間  契約締結の日から 令和８年 12月 28日まで 

 

４ 契約不適合責任期間 受渡完了後 0.5年 

 

５ 修理機器  微粒子カウンター （日本電色工業株式会社製 NP-7700T型）  

 

６ 数  量  1式 

 

７ 修理内容 

  ・流路の異物除去および詰まり解消のための回復修理 

・流量調整機能不良の回復修理 

・検出部不良の回復修理 

・機器の機能を回復させるために必要な下記の部品を交換すること。 

 検出管ユニット（ガラス管およびレーザー光源含む）、流量バルブユニット（モ

ーター含む）、ポンプ、電磁弁、内部チューブ、除湿器 

・機器の機能回復のために必要な調整および検量線作成を行うこと。 

 

８ その他 

・業務遂行にあたっては、保安、衛生、火災予防に十分に注意するとともに他の 

分析業務等に支障をきたさないように行うこと。 

・機器修理後は動作確認を行い、異常がないことを確認すること。詳細は担当者と 

 相談すること。 

・契約後、下記担当者と打ち合わせること。 

【問い合わせ先】 
福岡市水道局瑞梅寺浄水場  担当：岸川 
〒819-1144 福岡県糸島市山北 5番地2 
Tel：092-323-8441 Fax：092-323-8442 


